
碳硫分析仪测试结果报告 

实验基本信息 
检测项目 碳硫分析仪 
订单编号 2112022206 
样品数量  
检测日期  
仪器型号 CS844 

实验结果 

样品编号 测试质量（g） C（wt%） S（wt%） 
  30.0  
    
    
    
    
    

 

基于以上检测精度，换算成硅碳摩尔比为 1：1 


